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Standardtest

MÄRKUS: Enne jaotisega [Testimine] jätkamist täida kindlasti jaotises [Ettevalmistamine] kirjeldatud sammud.

 II   Testimine I   Ettevalmistamine

CRPID-kiip

Testkassett

FS-112

FS-113

FS-114

FS-205

Proovi- 
koguja

Puhverlahuse 
tuub (tuvastamine) 
(sisaldub kaasasolevas karbis) 

ID Chip

ID Chip

2. Ühenda vooluvõrku ja lülita
nupust sisse.

3.Sisesta ID-kiip ja vajuta ekraanil
"ID Chip".

4. Vali "Sample Type" ja sisesta
"Basic information".

1.Kontrolli ja veendu, et materjalid
on ettevalmistatud ega ületa
aegumiskuupäeva ning test-
kasseti ja ID-kiibi partiinumbrid
ühtivad.

2.Purusta proovikogujaga õrnalt 
puhverlahuse tuubi tihenduskile.

3.Pööra proovikogujat ettevaat-
likult, kuni tuub on täielikult 
suletud.

Sample
Type Whole BloodSample ID

Name Edit Details

Item ：CRP

Results ：xxx mg/L

Testing Time : 2022-01-20   10:20:57   

Report Time : 2022-01-20   10:20:57 Standard Test

Standard Test

Test ModeBasic Information

Result Display

Slot 
Reset Slot Out Start Test

Quick Test

003

27.2 °C

 ID Chip Print

Home

Print

Täisveri sõrmeotsast

03:00

Märkus:
Veendu, et proovikoguja on asetatud 

horisontaalselt, sest muidu võib proov olla 
ebatäpne.

1.Torka patsiendi sõrme steriilse 
lantsetiga. Pühi esimene vere-
tilk ära. Võta proovikogujaga 
horisontaalselt 8.5 μL täisvere 
proov.

4.Pööra tuubi umbes 10 korda  
üles-alla, kuni proov ja puhver 
on segunenud. 

6.Pigista 3 tilka testkasseti proovi-
süvendisse.

5.Eemalda puhvri tuubilt õrnalt 
kaas ja pigista esimesed 2 tilka 
kaane sisse.

8.Testi tulemused saab vajadusel 
printida, vajutades "Print".

ID Chip

ID Chip CRP

7.Sisesta testkassett. Testimise 
alustamiseks vajuta "Start 
Test" (nt FS-113). Testi 
tulemused kuvatakse ekraanil 
3 minuti möödudes.

Kiirjuhend: CRV-test

Õige kogus Liiga paljuLiiga vähe
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CRPID-kiip

Testkassett

Kiirtest
Kiirtestirežiim sobib ainult professionaalidele.

Materjal

Rev. A1 Rel.: 2022/01/21

MÄRKUS: Enne jaotisega [Testimine] jätkamist täida kindlasti jaotises [Ettevalmistamine] kirjeldatud sammud.

 II   Testimine I  Ettevalmistamine

FS-114

FS-113
FS-112

Proovi- 
koguja Puhverlahuse tuub 

(tuvastamine)
(sisaldub kaasasolevas karbis) 

ID Chip

ID Chip

2. Ühenda vooluvõrku ja lülita
nupust sisse.

3.Sisesta ID-kiip ja vajuta ekraanil
"ID Chip".

4. Vali "Sample Type" ja sisesta
"Basic information".

1.Kontrolli ja veendu, et materjalid 
on ettevalmistatud ega ületa 
aegumiskuupäeva ning 
testkasseti ja ID-kiibi 
partiinumbrid ühtivad. 

2.Purusta proovikogujaga õrnalt 
puhverlahuse tuubi tihenduskile.

3.Pööra proovikogujat ettevaat-
likult, kuni tuub on täielikult 
suletud.

Täisveri sõrmeotsast

Märkus: 
Veendu, et proovikoguja on asetatud 
horisontaalselt, sest muidu võib proov 

olla ebatäpne.

1.Torka patsiendi sõrme steriilse 
lantsetiga. Pühi esimene vere-
tilk ära. Võta proovikogujaga 
horisontaalselt 8.5 μL täisvere 
proov.

4.Pööra tuubi umbes 10 korda  
üles-alla, kuni proov ja puhver 
on segunenud. 

6.Pigista 3 tilka testkasseti proovi-
süvendisse.

5.Eemalda puhvri tuubilt õrnalt 
kaas ja pigista esimesed 2 tilka 
kaane sisse.

ID Chip

ID Chip CRP

Print

7.(Mudel nr.: FS-112, FS-113, 
FS-114): Seadista taimer ja 
käivita kohe. Jäta testkassett 3 
minutiks toatemperatuurile.

8.Sisesta testkassett. Testimise
alustamiseks vajuta "Start
Test" (nt FS-113). Testi
tulemused kuvatakse ekraanil.

9.Testi tulemused saab vajadusel
printida, vajutades "Print".

03:00

Sample
Type Whole BloodSample ID

Name Edit Details

Item ：CRP

Results ：xxx mg/L   

Testing Time : 2022-01-20   10:20:57   

Report Time : 2022-01-20   10:20:57 

Quick Test

Test ModeBasic Information

Result Display

Slot 
Reset Slot Out Start Test

003

26.5 °C

 ID Chip Print

Home

Standard Test

CRV-testi kiirjuhend

Õige kogus Liiga vähe Liiga palju



材质 ：80g铜版纸
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